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1 项目概况

公司目前可提供的服务范围有：食品、水质（饮用水、污水及大气降水、灌溉水、养殖用水）、土壤及产地环境（有益成分、重金属元素）、农产品（营养成分、重金属及农药残留）、植物、饲料（营养成分、有害成分）、肥料、化工产品、硅酸盐岩石矿物等十一大类。

建设单位于2021年6月委托湖南新气象环境咨询有限公司编制完成了《湖南省分析测试中心有限公司实验室建设项目环境影响报告表》，2021年7月6日，长沙市生态环境局以长环评（天心）[2021]17号对该项目予以审批。建设单位对企业运营状况和环保措施的落实情况进行了验收自查，编制完成了自查报告，详见附件5，认定企业初步具备了项目竣工环境保护验收的基础条件。

湖南省分析测试中心有限公司根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，对湖南省分析测试中心有限公司实验室项目进行了建设项目竣工环境保护验收工作。2022年1月，组织了技术人员对该项目进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案，并对该项目环境保护设施的建设、运行和管理情况进行了现场检查及核实，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目污染物排放实施了现场监测，并参考《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）附录，编制了本项目竣工环境保护验收监测报告。

2 验收依据
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（ 2020年4月29日修订,2020年9月1日起施行）；

（6）中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日实施；

（7）中国生态环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017年11月20日。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号），2018年5月15日。
2.3 建设项目环境影响报告书及审批部门审批决定

（1）《湖南省分析测试中心有限公司实验室项目环境影响报告表》，湖南新气象环境咨询有限公司，2020年10月；

（2）关于《湖南省分析测试中心有限公司实验室项目环境影响报告表》的批复，长沙市生态环境局，长环评（天心）[2021]17号，2021年7月6日；
2.4 其他相关文件

（1）建设单位提供的其它技术资料、证明文件等。

3 项目建设情况

3.1 地理位置及平面布置

本项目位于长沙市天心区青园路506号测试楼，总建筑面积为2280m2，为规则的矩形，本项目各功能室、办公室均严格分开设置，功能明确，衔接紧密，布局紧凑。项目实验室设有配套的排气设施，防止了实验室挥发性气体相互流通，有利于降低挥发性有机气体外排浓度。

实验室噪声来源主要是空调机组、风机，噪声源强较低，主要设置在大楼南侧，远离科院宾馆，不会对其造成明显影响；项目废气排气筒均布置于楼顶南侧，与科院宾馆距离较远，科院宾馆位于本项目上风向，因此本项目废气基本不会影响科院宾馆。

项目地理位置，见附图1；周边主要环境保护目标见表3-1。

表3-1  本项目主要环境空气保护目标

	类别
	环境保

护目标
	XY轴坐标系
	方位/距离m
	功能及规模
	评价标准

	
	
	东经
	北纬
	
	
	

	大气环境
	科院宾馆
	112.9877
	28.1309
	东南侧16m
	商住，约100人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	
	天凯南苑
	112.9869
	28.1307
	南侧14m
	居民，约500人
	

	
	七星车城
	112.9794
	28.1296
	西南侧612m
	居民，约2000人
	

	
	湖南税务局宿舍楼
	112.9829
	28.1296
	西南侧320m
	居民，约1500人
	

	
	友谊嘉苑
	112.9851
	28.1291
	西南侧184m
	居民，约1800人
	

	
	青园小区
	112.9874
	28.1293
	南侧85m
	居民，约4000人
	

	
	鑫远-湘府华城北区
	112.9841
	28.1252
	西南侧497m
	居民，约6000人
	

	
	鑫远-湘府华城南区
	112.9848
	28.1235
	西南侧755m
	居民，约1000人
	

	
	阳光嘉园
	112.9878
	28.1221
	南侧879m
	居民，约4000人
	

	
	金葳佳园
	112.9876
	28.1236
	南侧766m
	居民，约1300人
	

	
	满庭芳小区
	112.9865
	28.1260
	南侧391m
	居民，3400人
	

	
	天一康园南区
	112.9905
	28.1235
	东南侧736m
	居民，约5500人
	

	
	湘超景园
	112.9926
	28.1243
	东南侧755m
	居民，约2500人
	

	
	富兴嘉城
	112.9916
	28.1269
	东南侧489m
	居民，约2500人
	

	
	天一康园北区
	112.9895
	28.1272
	东南侧333m
	居民，约2500人
	

	
	君临-青园花都
	112.9894
	28.1287
	东南侧259m
	居民，约1200人
	

	
	万芙锦城
	112.9907
	28.1290
	东南侧308m
	居民，约3000人
	

	
	友园山庄
	112.9895
	28.1297
	东南侧163m
	居民，约2000人
	

	
	清政园
	112.9945
	28.1257
	东南侧817m
	居民，约2500人
	

	
	鑫天-山水州城
	112.9943
	28.1274
	东南侧647m
	居民，约3500人
	

	
	电视机厂南院
	112.9957
	28.1272
	东南侧848m
	居民，约800人
	

	
	华铁佳苑
	112.9939
	28.1288
	东南侧633m
	居民，约1000人
	

	
	电视机厂北院
	112.9957
	28.1292
	东南侧741m
	居民，约1500人
	

	
	恒盛世家
	112.9959
	28.1303
	东南侧775m
	居民，约3000人
	

	
	巢之恋
	112.9943
	28.1301
	东南侧563m
	居民，约2800人
	

	
	湖南工程公司宿舍
	112.9932
	28.1295
	东南侧508m
	居民，约2000人
	

	
	天天向上
	112.9921
	28.1299
	东南侧395m
	居民，约2000人
	

	
	雍晟-时代公馆
	112.9914
	28.1312
	东侧302m
	居民，约2500人
	

	
	井岗小学
	112.9905
	28.1318
	东侧283m
	师生，约700人
	

	
	湘翰御舍
	112.9904
	28.1327
	东北294m
	居民，约3000人
	

	
	湖南省林业科技学院
	112.9954
	28.1327
	东北侧712m
	师生，约4000人
	

	
	中南林科大东园
	112.9908
	28.1358
	东北侧309m
	师生，约15000人
	

	
	三印小区
	112.9899
	28.1393
	东北侧812m
	居民，约3500人
	

	
	南苑花园
	112.9873
	28.1376
	北侧630m
	居民，约2800人
	

	
	梅岭村
	112.9873
	28.1396
	北侧844m
	居民，约5000人
	

	
	湖南电大
	112.9839
	28.1373
	西北侧534m
	师生，约8000人
	

	
	中南林科大西园
	112.9855
	28.1332
	西北侧10m
	师生，约18000人
	

	
	上林国际
	112.9821
	28.1330
	西北侧455m
	居民，约1800人
	

	
	佳馨园
	112.9802
	28.1352
	西北侧672m
	居民，约3000人
	

	
	柠檬丽都
	112.9788
	28.1333
	西北侧750m
	居民，约3500人
	

	
	和庄
	112.9793
	28.1318
	西北侧597m
	居民，约2800人
	

	
	长大彩虹都
	112.9827
	28.1314
	西侧322m
	居民，约2500人
	


3.2 建设内容

建设项目基本情况见表3-2。

表3-2 建设项目基本情况一览表

	项目名称
	湖南省分析测试中心有限公司实验室项目

	建设单位
	湖南省分析测试中心有限公司

	建设地点
	长沙市天心区青园路506号测试楼

	建设性质
	新建

	行业类别及代码
	检测服务 M7452

	法人代表
	罗新辉

	统一社会信用代码
	91430103MA4M53WE80

	服务类别
	食品、水质（饮用水、污水及大气降水、灌溉水、养殖用水）、土壤及产地环境（有益成分、重金属元素）、农产品（营养成分、重金属及农药残留）、植物、饲料（营养成分、有害成分）、肥料、化工产品、硅酸盐岩石矿物等十一大类

	总建筑面积
	2280m2

	开工建设时间
	/

	投入运营时间
	已投产

	环评文件编制单位及编制日期
	湖南新气象环境咨询有限公司、2021年6月

	环评文件审批部门、日期及文号
	长沙市生态环境局，2021年7月6日，长环评（天心）[2021]17号

	环评总投资
	791万元
	实际环保投资
	39.5万元
	比例
	5％

	实际总投资
	791万元
	实际环保投资
	39.5万元
	比例
	5％


本项目主要建设内容见表3-3。

表3-3 项目主要建设内容一览表

	工程类别
	建设内容
	建设规模

	主体工程
	检验室
	建筑面积约680m2，2层楼梯左侧200室为ICP-MS及液相（气相）色谱室，3层主要为化学处理间、高温室、分光光度室、天平室、原子吸收及原子荧光室等，4层409~414室为天平室、化学处理室、电化室

	
	样品制备室
	建筑面积约100m2，

	
	样品风干室
	建筑面积约25m2

	储运工程
	样品流转室
	建筑面积约100m2、

	
	气房
	建筑面积约25m2

	
	试剂室
	建筑面积约50m2，

	辅助工程
	办公区
	建筑面积约390m2，2层楼梯右侧区域，主要为办公室、会议室、档案室、员工休息室等

	
	厕所
	建筑面积约100m2

	公用工程
	供水
	由市政给水管网供给

	
	排水
	项目区域内雨水经雨水沟收集，与经过预处理的生活废水（经化粪池处理）、清洗废水（中和+絮凝沉淀）汇合后经一个总排口排入市政管网，最终进入新开铺污水处理厂处理达标后排入圭塘河

	
	供电
	由市政电网供给

	环保工程
	污水
	化粪池；中和+絮凝沉淀池（南侧、北侧各1套）

	
	废气
	无机废气经通风橱+碱液喷淋塔+20m排气筒高空排放，非甲烷总烃经通风橱+活性炭吸附+20m排气筒高空排放

	
	噪声
	减震、隔声、降噪设施

	
	固废
	一般固废储存场所、危废暂存间（1楼111室）


表3-4  项目主要检测内容
	检测类别
	检测因子

	食品检测
	水分、灰分、蛋白质、脂肪、还原糖、蔗糖、淀粉、粗纤维、总砷、无机砷、铅、铬、镉、锡、总汞、无机汞、氟、六六六、滴滴涕、七氯、艾氏剂、反式氯丹、顺式氯丹、六氯苯、五氯硝基苯、五氯苯胺、硫丹、硫丹硫酸盐、狄氏剂、异狄氏剂、异狄氏剂醛、异狄氏剂酮、敌敌畏、乐果、速灭磷、久效磷、甲拌磷、巴胺磷（异丙氧磷）、二嗪磷、乙嘧硫磷、甲基嘧啶磷、甲基对硫磷、稻瘟净、水胺硫磷、克线磷、乙硫磷、马拉硫磷、对硫磷、杀螟硫磷、倍硫磷、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、硝酸盐、亚硝酸盐、二氧化硫、氰化物、维生素A、维生素E、磷

	水质类
	1、饮用天然矿泉水：色度、嗅和味、可见物、pH值、溶解性总固体、总硬度、总碱度、总酸度、硒、砷、铜、锌、铅、镉、钾、钠、铁、锰、钙、镁、总铬、总汞、锶、锂、钒、锑、钴、铝、偏硅酸、氟化物、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐、硫酸盐、挥发酚类化合物、硫化物、磷酸盐、大肠菌群

	
	2、水及大气降水：pH值、色度、嗅和味、肉眼可见物、电导率、悬浮物、挥发酚、全盐量、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氯化物、氟化物、溴离子、石油、硫酸盐、硫化物、总氮、凯氏氮、硝酸盐氮、氨氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、总磷、碳酸根和碳酸氢盐、硼、钙、硒、砷、总磷、铅、铜、镉、锌、钠、钾、总铬、铁、铋、锰、镁、镍、银、钒、锂、锑、钼、钴、铝、钡、钛、锡、金、锆、锶、汞、总铍，铊、溶解氧测定、敌敌畏、乐果、六六六、滴滴涕、毒死蜱、大肠菌群、菌落总数

	
	3、污水：耗氧量、悬浮物、油类、阴离子表面活性剂、硫酸盐、硫化物、氯化物、氟化物、总氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、酸度、碱度、色度、浑浊度、水温、pH值、粪大肠菌群、硼、钙、硒、砷、总磷、铅、铜、镉、锌、钠、钾、总铬、铁、铋、锰、镁、镍、银、钒、锂、锑、钼、钴、铝、钡、钛、锡、金、锆、锶、汞、六价铬、铍、二氧化硅、溶解性总固体、可溶性磷酸盐、苯胺类、挥发酚、氰化物、硫化物、敌敌畏、乐果

	产地环境参数
	1、无公害农产品种植业：灌溉水pH值、灌溉水总汞、灌溉水总砷、灌溉水总镉、灌溉水总铅、灌溉水六价铬、土壤总镉、土壤总汞、土壤总铅、土壤总铬、土壤总砷、土壤总镍、土壤总铜、土壤pH值、阳离子交换量

	
	2、无公害农产品淡水养殖：水质总大肠菌群、水质总汞、水质镉、水质铅、水质六价铬、水质砷、水质石油类、水质挥发酚、土壤总镉、土壤总汞、土壤总铅、土壤总铬、土壤总砷、土壤滴滴涕

	
	3、无公害食品畜禽饮用水：色度、浑浊度、嗅和味、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、总大肠菌群、pH值、六价铬、汞、铅、镉、砷、硝酸盐、氟化物、氰化物

	
	4、无公害食品畜禽加工用水：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、pH值、六价铬、汞、铅、镉、砷、硝酸盐、氟化物、氰化物、总大肠菌群、粪大肠菌群

	土壤（环境）类参数
	水分、pH值、硅、铁、铝、钛、锰、钙、磷、钙、镁、钠、铅、镉、铬、砷、钴、铜、锰、镍、锌、钒、钼、锑、总汞、全钾、全钠、全硒、全硫、全氮、碳酸盐、硝态氮、铵态氮、水解性氮、全磷、有效磷、干物质和水分、 水溶性硫酸盐、酸溶性硫酸盐、 阳离子交换量、全钾、速效钾、缓效钾、有效态锌、锰、铁、铜、有效态铅、镉、有效硼、有效硫、有效硅、交换性钾、钠、交换性钙、镁、水溶性盐总量、氯离子、硫酸根离子、氟化物、腐殖质、有机质、六六六、滴滴涕、铋、含水量、田间持水量、容重、交换性锰、水解性氮（碱解氮）

	固体废物参数
	铜、锌、铅、镉、砷、总铬、镍、锑、锰、钴、钒、钡、硒、银、钼、铍、铊、汞、铋、六价铬、氟化物、腐蚀性、有机质

	植物类参数
	灰分、氮、铁、铝、钙、镁、磷、硫、锰、铜、锌、氯、硼、钼、钾、pH值、粗纤维

	农产品参数
	水分、蛋白质、脂肪、灰分、粗纤维、硼、钠、镁、铝、钾、钙、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、总砷、无机砷、硒、钼、镉、锡、锑、钡、汞、铊、铅、汞硝酸盐及亚硝酸盐、敌敌畏、乐果、甲胺磷、六六六、滴滴涕

	肥料参数
	1、尿素：总氮、缩二脲、铁、碱度、水不溶物、粒度、硫酸盐、亚甲基二脲

	
	2、中量元素水溶肥：中量元素含量、水不溶物、pH值、水分、外观

	
	3、氯化铵：总氮、游离水、钠、粒度

	
	4、磷酸一铵、磷酸二铵：总氮、有效磷、水溶性磷、水分、粒度

	
	5、钙镁磷肥：有效五氧化二磷、水分、碱分、可溶性硅、有效镁、细度

	
	6、氯化钾：氧化钾、水分、钙镁含量、氯化钠、水不溶物

	
	7、农用硝酸钾：氧化钾、总氮、氯离子、水分、粒度

	
	8、农用硫酸钾：氧化钾、氯含量、水分、游离酸、粒度、硫、有机质

	
	9、复混肥料（复合肥料）：总氮、有效磷、水溶性磷、水分、粒度、钾含量、氯离子

	
	10、有机-无机复混肥料：水分、总氮、有效磷、氧化钾、有机质、粒度、酸碱度、大肠菌群、氯离子

	
	11、有机肥料：有机质、总氮、磷、钾、酸碱度、水分、速效磷、速效钾

	
	12、微量元素叶面：钼、硼、锌、锰、铁、铜、水不溶物、pH值

	
	13、农业用腐殖酸钠：可溶性腐殖酸、水分、pH值、灰分、水不溶物、筛余物、粒度

	
	14、水稻苗床调理剂：总氮、有效磷、钾、水溶性锌、游离酸、pH值、水分、氯离子、细度

	
	15、水溶肥料：总氮、磷、钾、钙、镁、铜、铁、锰、锌、硼、钼、pH值、水不溶物、水分、氯离子、腐殖酸含量、密度、钠、硒、有机质、砷、镉、铅、铬、汞

	
	16、配方肥料：氮、磷、钾、水分

	
	17、钙镁磷钾肥：水分、有效磷、有效氧化钾、细度

	
	18、掺混肥料（BB肥)：氮、有效磷、钾、水分、粒度、氯离子、中量元素、微量元素

	
	19、农用微生物菌剂参数：外观（感官）、有效活菌数、霉菌杂菌数、杂菌率、水分、细度、pH、纤维素酶活、蛋白酶活、保质期

	
	20、土壤调理剂参数：磷、钾、氟、钙、镁、硅

	
	21、含氨基酸水溶肥料参数：外观

	
	22、硅肥参数：有效硅、水分、细度

	
	23、生物有机肥参数：外观

	
	24、农业用硝酸铵钙参数：外观、总氮

	
	25、农林保水剂参数：外观、吸水（盐水）倍数、pH值

	
	26、农业用硫酸锌参数：锌、游离酸、铅、镉

	
	27、过磷酸钙参数：外观、水溶性磷、有效磷、游离酸、游离水含量、粒度

	
	28、硫酸钾镁肥参数：外观、氧化钾、pH

	
	29、硝酸磷肥、硝酸磷钾肥参数：外观、总氮、有效磷、水溶性磷占有效磷百分率、氧化钾、游离水、粒度、氯离子

	
	30、农业用碳酸氢铵参数：氮

	
	31、硫酸铵参数：外观、氮、水分、游离酸

	
	32、硫包衣尿素参数：外观、初期养分释放率、静态氮溶出率、硫、缓释氮养分量

	
	33、有机肥参数：粗灰分、有机物总量、铜、锌、铁、锰

	
	34、肥料级磷酸氢钙参数：有效五氧化二磷、游离水分含量、pH

	
	35、硝酸铵钙肥料参数：外观、总氮、硝态氮、铵态氮、水溶性钙

	
	36、稳定性肥料参数：尿素残留差异率、外观

	
	37、脲铵氮肥参数：外观、尿素态氮

	
	38、复合微生物肥料参数：有效活菌数、杂菌率、水分、pH、细度

	
	39、肥料参数：铜、铁、总磷、硝态氮、铵态氮、酰胺态氮、缩二脲、水不溶物、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数、有效活菌数和杂菌含量、水分、粒度、细度、氮、磷、钾、速效磷、速效钾、砷、镉、铅、铬、汞、氯离子、镁、钙、可溶性腐殖酸

	饲料类参数
	粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、水分、粗灰分、钙、水溶性氯化物、总砷、铅、汞、镉、氟、铬、钴、磷、亚硝酸盐、硒、铁、铜、镁、锰、钾、钠、锌、钼、维生素E、维生素A、细菌总数、氰化物、皂化值

	化工类参数
	Hg,砷含量测定、溴化锂含量、盐酸含量、氢氧化钠含量、硫酸铝含量、聚氯化铝含量、聚合硫酸铁含量、氧化锌含量、碘吸附值、pH、磷酸盐、硫酸盐、硫化合物、铝、水不溶物、铁、蒸发残渣、灼烧残渣、硅酸盐、氧化钙、氧化镁、钙含量、镁含量、碱金属及镁含量、105℃下挥发物含量、灼烧减量、盐酸不溶物含量、水溶物含量、游离碱含量、活化度、吸油值、筛余物、沉降体积、铝含量、镉含量、铅含量和镍含量、六价铬含量

	硅酸盐岩石类参数
	二氧化硅、三氧化二铝、总铁、氧化钙、氧化镁、二氧化钛、五氧化二磷、氧化锰、氧化钾和氧化钠、氧化亚铁、锂、锶、铜、铅、锌、钒、铬


3.3 主要原辅材料

本项目主要原辅材料见表3-5。
表3-5 项目主要原辅材料一览表

	序号
	名 称
	储存方式
	日最大存储量
	年使用量（瓶）
	储存位置

	1
	硫酸（98%）
	瓶装
	31 *2500ml/瓶
	30
	107试剂室

	
	
	
	204*500ml/瓶
	200
	

	2
	盐酸（36%）
	瓶装
	7*2500ml/瓶
	30
	107试剂室

	
	
	
	265*500ml/瓶
	300
	

	3
	硝酸（97%）
	瓶装
	6*2500ml/瓶
	10
	107试剂室

	
	
	
	300*500ml/瓶
	300
	

	4
	磷酸
	瓶装
	1*500ml/瓶
	1
	109试剂室

	5
	柠檬酸
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	6
	氢氟酸
	瓶装
	33*500ml/瓶
	40
	109试剂室

	7
	过氧化氢
	瓶装
	62*500ml/瓶
	100
	109试剂室

	8
	氨水
	瓶装
	1*2500ml/瓶
	3
	109试剂室

	9
	氢氧化钠
	瓶装
	20*500g/瓶
	100
	109试剂室

	10
	氢氧化钾
	瓶装
	5*500g/瓶
	10
	109试剂室

	11
	碳酸钠
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	12
	硫酸钾
	瓶装
	1*500g/瓶
	5
	109试剂室

	13
	硫酸钠
	瓶装
	1*500g/瓶
	5
	109试剂室

	14
	硫代硫酸钠
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	15
	碘化钾
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	16
	氯酸钾
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	17
	石油醚
	瓶装
	2*500ml/瓶
	5
	109试剂室

	18
	丙酮
	瓶装
	1*500ml/瓶
	2
	109试剂室

	19
	三氯甲烷
	瓶装
	1*500ml/瓶
	2
	109试剂室

	20
	乙酸
	瓶装
	1*500ml/瓶
	1
	109试剂室

	21
	乙醇
	瓶装
	5*500ml/瓶
	10
	109试剂室

	22
	乙二胺四乙酸二钠
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	23
	硫酸铜
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	24
	硫酸亚铁
	瓶装
	1*500g/瓶
	3
	109试剂室

	25
	硫酸亚铁铵
	瓶装
	2*500g/瓶
	5
	109试剂室

	26
	重铬酸钾
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	27
	氯化钠
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	28
	硝酸银
	瓶装
	1*250g/瓶
	1
	109试剂室

	29
	硫酸银
	瓶装
	1*250g/瓶
	1
	109试剂室

	30
	硫酸汞
	瓶装
	1*100g/瓶
	1
	109试剂室

	31
	硫酸镁
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	32
	氯化钙
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	33
	氯化镁
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	34
	铬酸钾
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	35
	硫酸铵
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	36
	高锰酸钾
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	37
	草酸
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	38
	草酸铵
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	39
	钼酸铵
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	40
	偏钒酸铵
	瓶装
	1*250g/瓶
	1
	109试剂室

	41
	甲基红
	瓶装
	1*100g/瓶
	1
	109试剂室

	42
	甲基橙
	瓶装
	1*100g/瓶
	1
	109试剂室

	43
	酚酞
	瓶装
	1*100g/瓶
	1
	109试剂室

	44
	溴甲酚绿
	瓶装
	1*100g/瓶
	1
	109试剂室

	45
	硝酸钠
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	46
	亚硝酸钠
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	47
	硫酸锌
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	48
	氧化锌
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	49
	氯化汞
	瓶装
	1*250g/瓶
	1
	109试剂室

	50
	氯化亚锡
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	51
	碳酸钙
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	52
	氯化钡
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	53
	葡萄糖
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	54
	三氧化二铝
	瓶装
	1*100g/瓶
	1
	109试剂室

	55
	二氧化硅
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	56
	硼酸
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	57
	酒石酸钾钠
	瓶装
	1*500g/瓶
	1
	109试剂室

	58
	乙炔
	钢瓶
	1*40升
	10
	气房

	59
	氢气
	钢瓶
	1*40升
	1
	气房

	60
	高纯氩气
	钢瓶
	8*40升
	20
	气房

	61
	硼氢化钾
	瓶装
	75*100g/瓶
	100
	109试剂室

	62
	硫脲
	瓶装
	32*500g/瓶
	100
	109试剂室


3.4 水源
项目运营期用水环节为本项目生产工程中实验试剂配制用水、实验器材清洗用水，然后为办公生活用水，用水来源于市政供水管网，生活污水经化粪池预处理后进入新开铺污水处理厂处理，普通实验器材清洗废水进行中和处理后排入市政污水管网，进入新开铺污水处理厂处理。

3.5 生产工艺

接受委托后，按照相关技术规范进行样品的采集和保存。样品预处理采用相关标准中选配的分析方法中规定的样品处理方法，没有或暂缺的项目则可使用等效测定方法中的样品处理方法。样品测定采用相关标准中规定的分析方法。实验过程中做好分析记录，有效数字的计算修约规则按GB8170执行。
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图3-1  项目工艺流程及产污环节图
工艺流程说明：

1、接受委托和样品采集：根据委托单位的监测方案，到项目现场采集样品（包括液态、气态、固态样本），并填写来样登记表，写明具体检测项目放在待检区。

2、样品预处理：首先利用温度计、pH计测定其物理指标后再根据样品的性质选择合适的处理方式，比如用合适的有机溶剂将样品进行消解或萃取等前处理等。

3、仪器准备和样品分析检测：根据监测需要选择合适的仪器，例如利用原子吸收、液相色谱、气相色谱等仪器测定相应指标，检测过程中产生的废液委托长沙华禄环境管理有限公司定期清运处置，实验废气通过通风橱收集后经喷淋塔吸附处理，最后通过排气筒于楼顶排放（20m）。

4、数据处理及出具检测报告：计算整理相关数据，以书面报告形式出具检测结果。

3.6 项目变动情况
经过对湖南省分析测试中心有限公司实验室项目现场核查，对比环评及批复要求，建设内容、规模、地点及配套环保设施与环评及批复基本一致。

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生可能导致重大变动的情况，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。经对比上述要求，本项目未发生重大变动。

4 环境保护设施
4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

项目产生的废水主要有员工生活污水、纯水制备浓水、实验废液、普通实验器材清洗废水、涉重金属实验器材清洗废水。生活污水经粪池预处理后进入新开铺污水处理厂处理，纯水制备浓水直接排入雨水管网，实验废液和涉重金属实验器材清洗废水按危废交由长沙华禄环境管理有限公司处理，普通实验器材清洗废水经中和+絮凝沉淀处理后排入市政污水管网，进入新开铺污水处理厂处理。废水治理/处置设施情况，见表4-1。

表4-1  废水治理/处置设施情况一览表

	序号
	污水类型
	主要污染物
	产生量（m3/a）
	处理措施
	排放去向

	1
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS
	250
	化粪池处理
	新开铺污水处理厂

	2
	普通实验器材清洗废水
	pH、CODCr、BOD5、SS
	4.8
	中和池+絮凝沉淀
	新开铺污水处理厂


表4-2 废水治理/处置设施图片一览表
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	废水处理设施


4.1.2 废气

本项目运营期产生的废气主要是有机废气和无机废气。废气治理/处置设施情况，见表4-3。
表4-3 废气治理/处置设施情况一览表
	序号
	污染源
	污染物
	处理措施
	排放去向

	1
	无机废气
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物
	通风橱收集+碱液喷淋塔吸附
	20m排气筒（DA001、DA002、DA003）

	2
	有机废气
	非甲烷总烃
	通风橱收集+活性炭吸附
	20m排气筒（DA004）


表4-4 废气治理/处置设施图片一览表
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	废气处理设施


4.1.3 噪声

本项目噪声主要来源于各种设备，建设单位拟采取如下降噪措施：
1）设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；

2）高噪声设备进行减振处理。

表4-4  噪声治理设施情况一览表

	序 号
	设备名称
	噪声级dB(A)
	治理措施
	持续时间

	1
	通风橱风机
	75
	减震、隔声
	间歇

	2
	电热恒温干燥箱
	65
	减震、隔声
	间歇

	3
	空调外机
	60
	减震、隔声
	间歇


4.1.4 固（液）体废物

本项目固废主要为危险废物（实验废液、含重金属实验仪器清洗废水、废试剂瓶、废化学试剂、废活性炭等），一般工业固体废物及职工生活垃圾。

固（液）体废物的处置措施，见表4-5。

表4-5 固（液）废处理/处置情况一览表

	固（液）体废物名称
	来源
	性质
	产生量

（t/a）
	处置量（t/a）
	处理处置

方式
	固（液）体废物暂存与污染防治

	废试剂瓶
	实验室
	危险固废
	0.1
	0.1
	委托长沙华禄环境管理有限公司安全处置
	危废暂存间

	废试剂
	实验室
	危险固废
	0.05
	0.05
	
	

	实验废液
	实验室
	危险固废
	2.4
	2.4
	
	

	含重金属实验仪器清洗废水
	实验室
	危险固废
	2.4
	2.4
	
	

	废活性炭
	实验室
	危险固废
	0.0006
	0.0006
	
	

	废箱子
	物料拆包
	一般固废
	0.1
	0.1
	由当地环卫部门清运处理
	垃圾桶、垃圾站

	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾
	1.88
	1.88
	
	


4.2环保设施投资及“三同时”落实情况

项目实际总投资791万元，其中环保投资39.5万元，环保投资占总投资额的5.0%，各项环保设施实际投资情况见表4-6。

2021年6月由湖南新气象环境咨询有限公司编制完成了项目的环评评价报告表，2021年7月6日，长沙市生态环境局对该项目环评报告表进行了批复。项目在进行中落实了环评报告表及批复中提出的环境保护措施，落实了环保“三同时”制度。

表4-6 项目环保投资及“三同时”制度落实一览表
	序号
	污染源
	主要环保措施
	投资金额

（万元）

	1
	大气

污染物
	无机检测废气
	通风橱+喷淋塔+20m高空排放
	18（3套）

	
	
	有机检验废气
	通风橱+活性炭+20m高空排放
	6万（1套）

	2
	水污

染物
	生活污水
	化粪池1个，30m3
	3

	
	
	普通实验仪器清洗废水
	中和+絮凝沉淀池（南侧、北侧各1套）
	5

	3
	固体

废物
	废箱子
	一般固废间，定期外售
	2

	
	
	实验废液
	危废暂存间，定期交由长沙华禄环境管理有限公司处置
	4

	
	
	含重金属实验仪器清洗废水
	
	

	
	
	废试剂
	
	

	
	
	废试剂瓶
	
	

	
	
	废活性炭
	
	

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾桶，每天由环卫部门清运
	0.5

	4
	噪声
	加强绿化，减振隔声、定期对机械设备进行维护与保养
	1

	5
	合计
	39.5


4.3环评批复落实情况

项目环评批复的主要要求得到落实。本项目环评批复落实情况详见下表4-7。

表4-7 批复落实情况

	环评批复意见
	落实情况

	项目内部实行雨污分流。项目生活污水经化粪池预处理，普通实验清洗废水经中和、絮凝沉淀预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城市下水道水质标准》（GB31962-2015）后排入市政管网。实验废液和含重金属废水（包括初期清洗及二次清洗等）交由有资质的单位处置
	已落实。
1）厂区内部实行雨污分流制排水，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，实验室器皿清洗废水等收集后经中和池处理后排入市政管网。实验废液和含重金属废水交由有资质的单位处置。
2）验收监测期间的数据表明，厂区总排口中pH、CODCr、BOD5、NH3-N、SS及中和池出口中pH、CODCr、BOD5、SS的浓度检测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。

	强化大气污染防治措施。项目所产生的的酸雾、挥发性有机废气由通风橱、集气罩收集，分别经活性炭吸附和碱性喷淋塔处理，再由排气筒高空排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
	已落实。
酸雾经通风柜收集喷淋塔吸后通过20米高排气筒排放。挥发性有机废气经通风橱收集后经活性炭处理后通过20米高排气筒高空排放。

验收监测期间的数据表明，氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、非甲烷总烃浓度检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）标准限值要求。

	加强运营期噪声污染防治。所有设备经吸声、消声、减振等降噪措施后，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
	已落实。

1）厂区平面布局合理，选用低噪声设备，釆取设备局部减振、消声，厂房隔声等措施；同时定期进行设备检修维护。

2）验收监测期间的数据表明，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

	强化固体废物管理。项目运营中产生的生活垃圾定期交由环卫部门处理。产生的危险废物须集中收集于危废贮存间，定期交由有资质的单位进行收集处置，依法办理危险废物转移手续，并建立台账。危险废物贮存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单建设和管理。
	已落实。

本项目营运期产生的生活垃圾、废包装材料经收集后由当地环卫部门进行清运处理；实验废液、废试剂暂存于厂区危废暂存间后定期交由长沙华禄环境管理有限公司处理。


5 建设项目环评评价报告表的主要结论建议及审批意见

5.1 项目建设项目环评评价报告表的主要结论与建议

5.1.1 环评评价报告表结论
本项目符合国家现行的产业政策，建设内容与用地性质相符，项目平面布局合理。项目产生的污染物在采取有效的污染防治措施后可实现达标排放，对环境的影响小；在建设单位落实本评价提出的各项污染物防治措施、落实“环境保护三同时”制度的前提下，从环境保护角度考虑，本项目建设可行。

5.1.2 环评评价报告表建议

（1）加强生产管理和环保设施的运行管理，确保污染物达标排放，杜绝事故排放。

（2）营运期加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停止排污并进行检修，严禁非正常排放。

5.2 审批部门审批决定

项目于2021年6月由湖南新气象环境咨询有限公司编制完成了《湖南省分析测试中心有限公司实验室项目环境影响报告表》，2021年7月6日，长沙市生态环境局以长环评（天心）[2021]17号对《湖南省分析测试中心有限公司实验室项目环境影响报告表》予以批复，详见附件1。
6 验收执行标准

本项目验收的执行标准，均执行最新颁布的的污染物排放标准和环境质量标准。原则上执行环境影响报告表及其审批部门审批决定所规定的污染物排放标准和环境质量标准，在环境影响报告表审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。本次验收的执行标准如下：

6.1 污染物排放标准
6.1.1 废气排放标准
本项目大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，具体标准值见下表。

表6-1 废气排放标准

	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）

	
	
	排气筒高度（m）
	二级

	硫酸雾
	45
	20
	2.6

	氯化氢
	100
	20
	0.43

	氮氧化物
	240
	20
	1.3

	非甲烷总烃
	120
	20
	17


6.1.2 废水排放标准
项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准，具体标准限值详见表6-2。

表6-2 废水排放标准

	废水类别
	污染因子
	标准值
	标准号及标准等级

	废水
	pH值
	6~9（无量纲）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准

	
	化学需氧量
	500 mg/L
	

	
	五日生化需氧量
	300 mg/L
	

	
	悬浮物
	400 mg/L
	

	
	氨氮
	45mg/L
	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准


6.1.3 厂界环境噪声排放标准
本项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，具体标准值见表6-3。

表6-3 噪声排放标准

	类别
	时段
	限值dB（A）
	区域
	标准号

	厂界环境噪声
	昼间
	60
	2类
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

	
	夜间
	50
	
	


6.2 污染物总量控制指标

查阅项目环评批复，本项目不涉及总量控制指标。

7 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

7.1.1 废气

项目废气具体监测内容见表7-1。

表7-1 废气监测内容

	类别
	监测点位及编号
	监测项目
	采样频次
	备注

	有组织废气
	有机废气排放口1＃（进、出口）
	非甲烷总烃
	连续监测2天，3次一天
	记录采样当天气象参数（天气、风向、气温、湿度、风速、气压）

	
	无机废气排放口2＃、3＃、4＃（进、出口）
	氯化氢、硫酸雾、氮氧化物
	连续监测2天，3次一天
	


7.1.2 废水

本项目废水监测内容见下表。

表7-2 废水监测内容

	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次及监测周期

	废水
	废水处理设施进、出水口
	流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮
	连续监测2天，3次一天

	
	废水总排口
	流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮
	连续监测2天，3次一天


7.1.3 厂界噪声

厂界噪声监测内容，见表7-3。
表7-3 厂界噪声监测内容

	类别
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	厂界噪声
	N1-N4厂界四周外侧1m处
	厂界环境噪声（昼、夜）
	昼、夜各监测1次，

连续监测2天


8 质量保证及质量控制

8.1 监测分析方法

监测分析方法，见表8-1。

表8-1  监测分析方法

	采样方法
	有组织废气
	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996

	分析方法
	类别
	监测项目
	监测方法及来源
	检出限

	
	有组织

废气
	硫酸雾
	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子
色谱法》 HJ 544-2016
	0.2mg/m3

	
	
	氯化氢
	《固定污染源排气中氯化氢的测定

硫氰酸汞分光光度法》（HJT 27-1999）
	0.9mg/m3

	
	
	氮氧化物
	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》HJ693-2014
	3mg/m3

	
	
	非甲烷总烃
	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ38-2017
	0.07mg/m3

	
	废水
	pH值
	《水质pH值的测定玻璃电极法》

GB6920-1986
	0.01
（无量纲）

	
	
	化学需氧量
	《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》

HJ 828-2017
	4mg/L

	
	
	五日生化需氧量
	《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与 
接种法》 HJ505-2009
	0.5mg/L

	
	
	悬浮物
	《水质悬浮物的测定重量法》

GB11901-1989
	4mg/L

	
	
	氨氮
	《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》

HJ 535-2009
	0.025mg/L

	
	噪声
	厂界环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》

GB 12348-2008
	30dB（A）


8.2 监测仪器

监测使用仪器见表 8-2。
表8-2 监测仪器一览表

	监测因子
	仪器名称
	型号
	检定情况

	硫酸雾
	ICS-90A 离子色谱仪 
	PSTS25
	检定期内

	氯化氢
	SP-752 紫外可见分光光 

度计
	PSTS07-2
	检定期内

	氮氧化物
	全自动烟尘（气）测试仪
	YQ3000-C
	检定期内

	非甲烷总烃
	气相色谱仪
	V5000
	检定期内

	pH值
	PHS-3C pH 计
	PSTS05
	检定期内

	化学需氧量
	COD消解器
	/
	检定期内

	五日生化需氧量
	SPX-250B生化培养箱
	PSTS21
	检定期内

	悬浮物
	FA-2004电子天平
	PSTS09
	检定期内

	氨氮
	SP-752紫外可见分光光度计
	PSTS07-2
	检定期内

	厂界环境噪声
	AWA5688 多功能噪声分
析仪
	PSTX30
	检定期内


8.3 人员能力

参加本次验收监测的人员，均经培训，持有合格上岗证，具备验收监测工作的能力。
8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

仪器与设备依法送检，在检定合格有效期内；仪器测量前后用标准气体进行了检定，气体监测分析过程的质量保证和质量控制严格按照《固定污染源监测 质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T 373-2007）进行。
8.5水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。对废水样品，采集部分现场空白及现场平行样，在室内分析中采取平行双样、质控样等质控措施。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在测试前后用标准发生源进行了校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效，监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。
9 验收监测结果 

9.1 环境保护设施调试效果
9.1.1 污染物达标排放监测结果

9.1.1.1 废气
废气监测结果，见表9-1。

表9-1 废气监测结果
	采样点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值

	
	
	
	1.15
	1.16
	

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	

	有机废气排气筒检测进口1#
	标况流量
	Nm3/h
	6049
	6164
	5778
	5962
	6037
	5867
	/

	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m3
	65.0
	69.2
	71.3
	54.0
	56.4
	58.0
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.39
	0.43
	0.41
	0.32
	0.34
	0.34
	/

	有机废气排气筒检测出口1#
	标况流量
	Nm3/h
	5920
	6234
	5826
	6048
	6125
	6266
	/

	
	非甲烷总烃
	排放浓度
	mg/m3
	15.9
	16.5
	17.2
	12.4
	13.3
	13.8
	120

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.094
	0.103
	0.100
	0.075
	0.081
	0.086
	17

	无机废气排气筒进口2#
	标况流量
	Nm3/h
	6851
	7011
	6931
	6770
	7116
	6931
	/

	
	氯化氢
	排放浓度
	mg/m3
	8.57
	8.34
	9.05
	8.83
	8.36
	9.02
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.059
	0.058
	0.063
	0.060
	0.059
	0.063
	/

	
	硫酸雾
	排放浓度
	mg/m3
	7.71
	7.11
	7.74
	7.49
	7.24
	7.26
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.053
	0.050
	0.054
	0.051
	0.052
	0.050
	/

	
	氮氧化物
	排放浓度
	mg/m3
	4
	ND
	3
	3
	ND
	3
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.027
	/
	0.021
	0.020
	/
	0.021
	/

	无机废气排气筒出口2#
	标况流量
	Nm3/h
	7123
	6824
	6899
	7070
	6948
	6865
	/

	
	氯化氢
	排放浓度
	mg/m3
	2.63
	2.89
	2.54
	2.56
	2.71
	2.61
	100

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.019
	0.020
	0.018
	0.018
	0.019
	0.018
	0.43

	
	硫酸雾
	排放浓度
	mg/m3
	1.97
	2.08
	1.82
	1.93
	1.97
	1.83
	45

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.014
	0.014
	0.013
	0.014
	0.014
	0.013
	2.6

	
	氮氧化物
	排放浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	240

	
	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.3

	无机废气排气筒进口3#
	标况流量
	Nm3/h
	7149
	6856
	7049
	7121
	6936
	7062
	/

	
	氯化氢
	排放浓度
	mg/m3
	6.71
	6.90
	6.59
	7.17
	6.44
	6.88
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.048
	0.047
	0.046
	0.051
	0.045
	0.049
	/

	
	硫酸雾
	排放浓度
	mg/m3
	6.80
	6.54
	6.84
	6.89
	6.42
	6.80
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.049
	0.045
	0.048
	0.049
	0.045
	0.048
	/

	
	氮氧化物
	排放浓度
	mg/m3
	3
	ND
	4
	4
	5
	ND
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.021
	/
	0.028
	0.028
	0.035
	/
	/

	无机废气排气筒出口3#
	标况流量
	Nm3/h
	6688
	7048
	6730
	6853
	6972
	7121
	/

	
	氯化氢
	排放浓度
	mg/m3
	4.31
	4.25
	4.49
	4.51
	4.15
	4.25
	100

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.029
	0.030
	0.030
	0.031
	0.029
	0.030
	0.43

	
	硫酸雾
	排放浓度
	mg/m3
	1.78
	1.86
	1.83
	1.91
	1.65
	1.72
	45

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.012
	0.013
	0.012
	0.013
	0.012
	0.012
	2.6

	
	氮氧化物
	排放浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	240

	
	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.3

	无机废气排气筒进口4#
	标况流量
	Nm3/h
	7172
	6708
	7064
	6702
	6933
	7135
	/

	
	氯化氢
	排放浓度
	mg/m3
	10.2
	10.6
	10.7
	10.7
	9.93
	10.6
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.073
	0.071
	0.076
	0.072
	0.069
	0.076
	/

	
	硫酸雾
	排放浓度
	mg/m3
	8.85
	9.42
	8.88
	9.30
	8.46
	9.20
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.063
	0.063
	0.063
	0.062
	0.059
	0.066
	/

	
	氮氧化物
	排放浓度
	mg/m3
	ND
	3
	ND
	4
	3
	4
	/

	
	
	排放速率
	kg/h
	/
	0.020
	/
	0.027
	0.021
	0.029
	/

	无机废气排气筒出口4#
	标况流量
	Nm3/h
	6698
	6907
	7099
	6994
	6894
	7087
	/

	
	氯化氢
	排放浓度
	mg/m3
	1.90
	2.00
	1.93
	1.82
	1.96
	1.94
	100

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.013
	0.014
	0.014
	0.013
	0.014
	0.014
	0.43

	
	硫酸雾
	排放浓度
	mg/m3
	2.10
	1.98
	2.15
	2.05
	1.92
	2.08
	45

	
	
	排放速率
	kg/h
	0.014
	0.014
	0.015
	0.014
	0.013
	0.015
	2.6

	
	氮氧化物
	排放浓度
	mg/m3
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	ND
	240

	
	
	排放速率
	kg/h
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1.3

	检测参数
	排气筒高度：20m；断面尺寸：φ=0.2m

	执行标准
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值


由表9-1可知，验收监测期间，有机废气排气口（1#）非甲烷总烃、无机废气排放口氯化氢、硫酸雾、氮氧化物（2#、3#、4#）最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。
9.2.1.2 厂界噪声

厂界噪声监测结果，见表9-2。

表9-2 厂界环境噪声监测结果

	监测点位
	监测结果 Leq，dB（A）
	标准限值

	
	1.15
	1.16
	

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1厂界东侧外1m处
	54
	43
	55
	42
	60
	50

	N2厂界南侧外1m处
	55
	42
	54
	43
	
	

	N3厂界西侧外1m处
	53
	44
	54
	44
	
	

	N4厂界北侧外1m处
	54
	43
	53
	43
	
	


由表9-2可知，验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

9.2.1.3 废水
废水监测结果，见表9-3。

表9-3 废水监测结果

	采样点位
	检测项目
	单位
	检测结果
	标准限值

	
	
	
	1.15
	1.16
	

	
	
	
	第一次
	第二次
	第三次
	第一次
	第二次
	第三次
	

	废水处理设施进水口（北侧）
	pH
	无量纲
	7.8
	7.7
	7.9
	7.6
	7.7
	7.5
	6-9

	
	BOD5
	mg/L
	48.7
	47.5
	48.0
	48.0
	46.6
	48.9
	300

	
	CODcr
	mg/L
	168
	164
	160
	162
	158
	163
	500

	
	SS
	mg/L
	27
	24
	25
	24
	21
	22
	400

	
	氨氮
	mg/L
	35.0
	34.3
	34.6
	33.8
	34.1
	34.5
	45

	废水处理设施出水口（北侧）
	pH
	无量纲
	7.6
	7.4
	7.6
	7.4
	7.3
	7.5
	6-9

	
	BOD5
	mg/L
	26.7
	25.7
	25.0
	25.2
	24.3
	23.4
	300

	
	CODcr
	mg/L
	86
	83
	80
	84
	81
	78
	500

	
	SS
	mg/L
	13
	11
	10
	12
	10
	11
	400

	
	氨氮
	mg/L
	15.7
	15.4
	15.5
	15.1
	14.9
	15.0
	45

	废水处理设施进水口（南侧）
	pH
	无量纲
	8.1
	7.9
	7.7
	7.9
	7.7
	7.6
	6-9

	
	BOD5
	mg/L
	45.6
	42.9
	43.5
	44.7
	43.2
	42.6
	300

	
	CODcr
	mg/L
	152
	148
	145
	149
	144
	142
	500

	
	SS
	mg/L
	24
	21
	22
	22
	20
	19
	400

	
	氨氮
	mg/L
	35.6
	35.9
	35.2
	35.3
	35.1
	34.7
	45

	废水处理设施出水口（南侧）
	pH
	无量纲
	7.5
	7.4
	7.6
	7.3
	7.4
	7.2
	6-9

	
	BOD5
	mg/L
	26.4
	25.8
	25.0
	25.5
	24.6
	24.0
	300

	
	CODcr
	mg/L
	88
	84
	81
	85
	82
	80
	500

	
	SS
	mg/L
	10
	9
	11
	11
	9
	10
	400

	
	氨氮
	mg/L
	16.6
	16.1
	16.3
	16.0
	16.3
	16.4
	45

	废水总排口
	pH
	无量纲
	7.3
	7.5
	7.4
	7.5
	7.3
	7.4
	6-9

	
	BOD5
	mg/L
	26.0
	25.3
	25.6
	24.9
	24.2
	25.0
	300

	
	CODcr
	mg/L
	87
	82
	84
	83
	80
	82
	500

	
	SS
	mg/L
	74
	70
	72
	71
	69
	68
	400

	
	氨氮
	mg/L
	16.3
	15.8
	16.0
	16.2
	15.6
	15.9
	45

	执行标准
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值；《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准


由上表可知，验收监测期间，总排口废水中pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量及污水处理设施出口pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。

10 验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 污染物达标排放监测结论

10.1.1.1 废气

验收监测期间，有机废气排气口（1#）非甲烷总烃、无机废气排放口氯化氢、硫酸雾、氮氧化物（2#、3#、4#）最大排放浓度和最大排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。
10.1.1.2噪声

验收监测期间，项目厂界东、南、西、北侧昼间、夜间噪声最大值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值的要求。

10.1.1.3固（液）体废物

本项目营运期产生的生活垃圾、废包装材料经收集后由当地环卫部门进行清运处理；实验废液暂存于厂区危废暂存间后定期交由长沙华禄环境管理有限公司处理。
10.1.1.4废水
验收监测期间，总排口废水中pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量及污水处理设施出口pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量浓度均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。
10.2环境管理、环保审批、验收手续执行情况检查
建设单位依据国家有关环保政策的要求，于2021年6月由湖南新气象环境咨询有限公司编制完成了《湖南省分析测试中心有限公司实验室项目环境影响报告表》，2021年7月6日，长沙市生态环境局以长环评（天心）[2021]17号对《湖南省分析测试中心有限公司实验室项目环境影响报告表》予以批复，详见附件1。项目从项目立项，环境影响评价，环境影响评价审批，设计、施工和调试期的各项环保审批手续及有关资料齐全，验收监测期间各项污染物处理设施均正常运行。

10.3结论和建议
10.3.1总体结论

湖南省分析测试中心有限公司实验室项目的废气、废水、噪声能达标排放，环评批复的主要要求得到落实，建议该项目通过竣工环保验收。

10.3.2建议

1）加强废气处理措施等设备设施的日常管理工作及设施的维修、保养，加强员工的环境保护意识教育培训。

2）建设单位要加强对环境的管理，设专门的环保机构和人员，定期对环保设施进行检查和维护，确保其长期在正常安全状态下运行，杜绝发生污染事故，并严格接受环境保护部门的日常监督管理；确保污染物排放、资源利用、环境保护等指标符合要求。

11 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：
	建设项目
	项目名称
	湖南省分析测试中心有限公司实验室项目
	项目代码
	/
	建设地点
	长沙市天心区青园路506号测试楼

	
	行业类别（分类管理名录）
	M7452检测服务
	建设性质
	☑新建□改扩建□技改
	厂区中心经度/纬度
	E:112.993088，N:28.127691

	
	服务类别
	食品、水质（饮用水、污水及大气降水、灌溉水、养殖用水）、土壤及产地环境（有益成分、重金属元素）、农产品（营养成分、重金属及农药残留）、植物、饲料（营养成分、有害成分）、肥料、化工产品、硅酸盐岩石矿物等十一大类
	实际规模
	食品、水质（饮用水、污水及大气降水、灌溉水、养殖用水）、土壤及产地环境（有益成分、重金属元素）、农产品（营养成分、重金属及农药残留）、植物、饲料（营养成分、有害成分）、肥料、化工产品、硅酸盐岩石矿物等十一大类
	环评单位
	湖南新气象环境咨询有限公司

	
	环评文件审批机关
	长沙市生态环境局
	审批文号
	长环评（天心）[2021]17号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	已投产
	竣工日期
	已投产
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	湖南省分析测试中心有限公司
	环保设施监测单位
	/
	验收监测时工况
	/

	
	投资总概算（万元）
	791
	环保投资总概算（万元）
	39.5
	所占比例（%）
	5.0

	
	实际总投资（万元）
	791
	实际环保投资（万元）
	39.5
	所占比例（%）
	5.0

	
	废水治理（万元）
	8
	废气治理（万元）
	24
	噪声治理（万元）
	1
	固体废物治理（万元）
	4.5
	绿化及生态（万元）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	湖南省分析测试中心有限公司
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91430103MA4M53WE80
	验收时间
	2022.1.15-2022.1.16

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量（9）
	全厂核定排放总量（10）
	区域平衡替代削减量（11）
	排放增减量（12）

	
	废水（万吨/年）
	0
	0
	0
	0.02548
	0
	0.02548
	0
	0
	0.02548
	0.02548
	0
	0.02548

	
	化学需氧量（吨/年）
	0
	0
	0
	0.0125
	0
	0.0125
	0
	0
	0.0125
	0.0125
	0
	0.0125

	
	氨氮（吨/年）
	0
	0
	0
	0.0013
	0
	0.0013
	0
	0
	0.0013
	0.0013
	0
	0.0013

	
	动植物油（吨/年）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	废气（万标立方米/年）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	二氧化硫（吨/年）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	烟尘（吨/年）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	工业粉尘（吨/年）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氮氧化物（吨/年）
	0
	0
	0
	0.0066
	0
	0.0066
	0
	0
	0.0066
	0.0066
	0
	0.0066

	
	固体废物（吨/年）
	0
	0
	0
	5
	0
	5
	0
	0
	5
	5
	0
	5

	
	与项目有关其他特征污染物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）；

附件
附件1 建设项目环境影响评价—环评批复
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附件2 危废处置协议
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附件3 营业执照
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附件4 检测报告
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附件5 建设项目竣工环境保护验收自查报告
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附图

附图1 项目地理位置图
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附图2 现场监测布点图
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附图3 平面布局图
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附图4 现场照片

	废气治理设施
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	中和+絮凝沉淀池
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验收意见及公示截图
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第三部分 其他需要说明的事项

1  环境保护设施设计和验收过程简况

1.1  设计简况

本项目已编制了环境保护篇章，建立和完善了环境保护管理体系，该篇章主要内容包括环保工作小组、规章制度、环保规章制度、重大污染事故应急处理、施工人员环保培训和环保工作宣传等方面。

本项目已落实了防止污染和生态破坏的措施，项目建设过程中实际投资791万元，其中环保投资39.5万元，占总投资的5%。
1.2  验收过程简况

项目环境保护设施于2021年5月建设完成，2022年3月组织了建设项目竣工环境保护验收工作，验收内容为环评及环评批复中建设内容。2022年1月，湖南省分析测试中心有限公司组织了技术人员对该项目废水、废气、噪声、固废等环保处理设施与措施进行了现场勘察，调研了相关的技术资料，编制了验收监测方案。2022年1月15日至1月16日，委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目污染物排放实施了现场监测。

2022年3月22日，湖南省分析测试中心有限公司根据《湖南省分析测试中心有限公司实验室项目竣工环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求在本厂会议室组织召开了项目竣工环保设施现场验收会。验收工作组由建设单位、3名专家组成。经踏勘现场、查阅验收材料的基础上验收组现场核查及讨论，验收组认为：验收工作组通过对项目建设现场及已采取的环境保护措施进行检查和审议，一致认为本项目建设前期环保手续审查、审批手续完备，项目已按照环评报告表及批复文件要求实施，污染控制设施的处理效果及处理能力满足该建设项目主体工程运行的需要，经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，项目无第八条规定的验收不合格情形，项目建设总体符合验收条件，项目环境保护竣工验收合格。
2  其他环境保护措施的实施情况

2.1  制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业建立了环保组织机构，制定了各项环保规章制度，加强对营运期废气、废水、噪声及固废的管理。

（2）环境风险防范措施

企业已做好各项风险防范措施，完善各项管理制度和风险应急措施。

（3）环境监测计划

公司在验收期间，按照环境影响报告表中要求的环境监测计划开展了验收监测，并制定了相应的监测计划。

2.2配套措施落实情况

（1）区域消减及淘汰落后产能

本项目不涉及到区域消减污染物总量措施和落后产能的措施。

（2）防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

2.3其他措施落实情况

本项目不涉及如林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。

3 整改工作情况

污水管网接入市政管网改造，具体如下图：
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